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Yleisti tietoa Aptima™

Yleista tietoa

Kayttotarkoitus

Aptima™ Trichomonas vaginalis (TV) -mé&aritys on kvalitatiivinen nukleiinihappojen in vitro
-monistustesti (NAAT), jolla tunnistetaan ribosomin RNA (rRNA) Trichomonas vaginaliksesta ja
edistetdan siten trikomoniaasin diagnosointia Panther™-jarjestelman avulla.

Maaritysta voidaan kayttda seuraavien oireilevilta tai oireettomilta henkil6iltd otettujen naytteiden
testaamiseen: kliinikon ottamat endoservikaaliset vanutikkunaytteet, kliinikon ottamat ja potilaan
ottamat vanutikkunaytteet eméattimesta, naisten ja miesten virtsanaytteet ja PreservCyt™-
liuokseen otetut naytteet.

Testin tiivistelma ja selitys

T. vaginalis (TV) on yleisin parannettavissa oleva sukupuoliteitse tarttuvan infektion aiheuttaja
(alkueldin) Yhdysvalloissa, ja sen arvioidaan aiheuttavan vuosittain 7,4 miljoonaa uutta tapausta
(1, 2).

Naisilla infektiot aiheuttavat ematintulehdusta, virtsaputkitulehdusta ja kohdunkaulan tulehdusta.
Virtsa- ja sukupuoliteissa voi olla eritteita ja pienia verta vuotavia leesioita. Komplikaatioita voivat
olla ennenaikainen synnytys, jalkeldisen alhainen syntymapaino, sikiOkalvon ennenaikainen
repeaminen seka abortin tai hysterektomian jalkeinen infektio. Tautiin on raportoitu liittyvan
sisasynnytintulehdusta, munanjohtimen hedelmattéomyytta ja kohdunkaulan syépaa. Oireiset
naiset, joilla on trikomoniaasi eli siimaeliétauti, iimoittavat yleensd emattimen vuodosta seka
ulkoisten sukuelinten ja emattimen arkuudesta ja/tai arsytyksesta. Virtsaamishairiot ovat yleisia.
On kuitenkin arvioitu, ettd 10-50 % naisten T. vaginalis -infektioista on oireettomia, ja miehilla
tama osuus on vieldkin suurempi (3, 4, 5).

Miehiltd raportoituja sukupuoliteiden Trichomonas-infektion oireita ovat peniksen vuoto, kipu
virtsatessa ja yhdynnan aikana seka nivus- ja kiveskipu (6). Trichomonas-infektion esiintyvyys
miehilla vaihtelee 0,49 %:sta matalan riskin oireettomassa populaatiossa (7) 6 %:iin
populaatioissa, joissa on suuri infektioriski (8, 9).

T. vaginaliksen havaitseminen perinteisilla viljelymenetelmilld on teknisesti haastavaa, ja siihen
menee jopa 7 vuorokautta. Valiton lisdys elatusaineeseen on suositeltavaa, ja alkueldinten
onnistunut viljely edellyttdd asianmukaisia inkubointiolosuhteita elatusaineen toistuvien
mikroskooppitutkimusten lisaksi. Viljelyn herkkyyden on arvioitu olevan 38-82 %, kun sita
verrataan molekyylipohjaisiin menetelmiin, mika johtuu pienten organismimaarien havaitsemisen
vaikeudesta tai alkuelainten liikkkumisesta (10, 11).

T. vaginalis voidaan havaita myos kayttamalld nestepisaran paalle objektilasien valiin lisattya
natiivivalmistetta sekoittamalla emattimen eritteet keittosuolaliuoksen kanssa objektilasin paalla ja
tutkimalla objektilasia mikroskoopilla. Taman natiivivalmisteen maarittamisen herkkyys on
kuitenkin vain 35-80 % viljelyyn verrattuna (11). Natiivivalmisteen maarittdmisen herkkyys riippuu
pitkalti mikroskoopin kayttajan kokemuksesta seka siitd, miten pitkdan naytteen viemisessa
laboratorioon kestaa.
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Menetelman toimintaperiaate

Aptima TV -maarityksessa kaytetadn kohteen eristysta, transkriptiovalitteistda monistusta (TMA) ja
hybridisaation suojausmaaritysta (HPA).

Naytteet otetaan ja siirretdan vastaaviin naytteiden siirtoputkiin. Naissa putkissa oleva siirtoliuos
vapauttaa rRNA-kohteet ja suojaa niita hajoamiselta sailytyksen aikana. Kun Aptima TV -maaritys
suoritetaan laboratoriossa, kohde-rRNA eristetadn naytteista kayttamalla spesifista eristysoligomeeria
ja magneettisia mikrohiukkasia ns. kohteen eristysmenetelmalld. Poimintaoligomeeri sisaltaa
sekvenssin, joka on komplementaarinen kohdemolekyylin tietyn alueen kanssa, seka sarjan
deoksiadenosiinitdhteitd. Hybridisointivaiheen aikana poimintacligomeerin sekvenssispesifinen alue
sitoutuu tiettyyn kohdemolekyylin alueeseen. Poimintaoligomeerin ja kohteen kompleksi poimitaan
sen jalkeen liuoksesta alentamalla reaktion lampétila huoneenlamp6on. Tama lampétilan alentaminen
mahdollistaa hybridisoinnin tapahtumisen poimintaoligomeerin deoksiadenosiinialueen ja
magneettisiin hiukkasiin kovalenttisesti sitoutuneiden polydeoksitymidiinimolekyylien valilla.
Mikrohiukkaset, myds niihin sitoutunut poimittu kohdemolekyyli, vedetdan reaktioastian sivuun
kayttamalld magneetteja, minka jalkeen supernatantti imetaan pois. Hiukkaset pestaan, jotta saadaan
poistettua jaljelle jaanyt naytematriisi, joka voi sisaltdd monistuksen estoaineita. Kun kohteen
eristysvaiheet on suoritettu, naytteet ovat valmiita monistusta varten.

Kohteen monistusmaaritykset perustuvat komplementaaristen oligonukleotidialukkeiden kykyyn
kiinnittya spesifisesti ja mahdollistaa kohdenukleiinihapposaikeiden entsymaattinen monistus. Hologic
TMA -reaktio monistaa T. vaginaliksen pienen ribosomialayksikdn tietyn alueen DNA- ja RNA-
valimuotojen kautta ja synnyttaa RNA-amplikonimolekyyleja. rRNA:n monistustuotesekvenssien
havaitseminen suoritetaan kayttamalla nukleiinihappopohjaista hybridisaatiosuojausmaaritysta (HPA).
Yksijuosteinen kemiluminesoiva DNA-koetin, joka on komplementaarinen kohdeamplikonin tietyn
alueen kanssa, on leimattu akridiniumesterimolekyylilla. Leimattu DNA-koetin yhdistyy amplikonin
kanssa muodostaen stabiileja RNA:DNA-hybrideja. Valintareagenssi erottaa hybridisoidut koettimet
hybridisoimattomista, mika estad signaalin muodostumisen hybridisoimattomasta koettimesta.
Havaitsemisvaiheessa leimatuista RNA:DNA-hybrideistd lahteva valo mitataan fotonisignaaleina
luminometrissa ja ilmoitetaan suhteellisen valotehon yksikdissa (RLU).

Yhteenveto turvallisuudesta ja suorituskyvysta

Yhteenveto turvallisuudesta ja suorituskyvysta (SSP) on saatavissa eurooppalaisesta
laakinnallisten laitteiden tietokannasta (Eudamed), jossa se on yhdistetty laitetunnisteisiin (UDI-
DI-perustunniste). Voit etsia yhteenvedon turvallisuudesta ja suorituskyvysta Aptima TV -
maaritykselle yksildllisen peruslaitetunnisteen (BUDI) perusteella: 54200455DIAGAPTTRICHWY.

Varoitukset ja varotoimet
A. In vitro -diagnostiseen kayttéon

B. Ammattikayttoon.

C. Muut erityiset varoitukset, varotoimet ja toimenpiteet, joilla Panther- / Panther Fusion™ -
jérjestelmén kontaminaatio, esitetdén Panther- |Panther Fusion™ ~jarjestelmén kéyttéoppaassa.

D. Epakelpojen tulosten riskin vahentamiseksi kayttdjan on luettava huolella koko pakkausseloste ja
Panther- / Panther Fusion -jarjestelman kdyttéopas ennen analyysin suorittamista.

Aptima Trichomonas vaginalis Assay 3 AW-31091-1701 versio 004



Yleisti tietoa Aptima™

E.

Taman menetelman saa suorittaa vain henkildsto, joka on saanut riittdvan koulutuksen
Aptima TV -maarityksen kaytdsta ja mahdollisesti infektiovaarallisten materiaalien kasittelysta.
Jos tapahtuu vuoto, on suoritettava heti desinfiointi asianmukaisten tutkimuspaikan
menettelyohjeiden mukaisesti.

Laboratorioon liittyvia seikkoja

F.

G.

Kayta vain toimitettuja tai maaritettyja kertakayttoisia laboratoriotarvikkeita.

Kayta tavallisia laboratoriota koskevia varotoimia. Al4 syo tai juo mitédan tai tupakoi
maaritetyilla tyoskentelyalueilla. Kayta kertakayttoisia, jauheettomia kasineita, silmasuojaimia
ja laboratoriotakkeja naytteiden ja pakkauksen reagenssien kasittelyn aikana. Pese kadet
perusteellisesti naytteiden ja tarvikesarjan reagenssien kasittelyn jalkeen.

. Varoitus: Arsyttivai ja syovyttavaa. Valta Auto Detect 2 -reagenssin kosketusta silmiin,

ihoon ja limakalvoihin. Jos tata nestettd joutuu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, pese ne
vedelld. Jos tallaista nestettd laikkyy, laimenna vedelld ja pyyhi sitten kuivaksi.

Tydskentelypinnat, pipetit ja muut laitteet on desinfioitava sdanndllisesti 2,5-3,5-prosenttisella
(0,35-0,5 M) natriumhypokloriittiliuoksella.

Havita kaikki naytteisiin ja reagensseihin koskeneet materiaalit soveltuvien kansallisten,
kansainvalisten ja alueellisten sdanndsten mukaisesti.

Noudata molekyylilaboratorioiden hyvia peruskaytantéja, mukaan lukien ympariston
valvontaa. Katso kohdasta Menetelmdé koskevia huomautuksia ehdotettu laboratorion
kontaminaation tarkkailuprotokolla Panther-jarjestelmassa.

Naytteeseen liittyvia seikkoja

L.

Naytteenottopakkauksissa mainitut viimeiset kayttdpaivat koskevat naytteenottopaikkaa eivatka
testauspaikkaa. Naytteet, jotka on otettu milloin tahansa ennen naytteenottopakkauksen viimeista
kayttopaivaa ja sailytetty pakkausselosteen mukaisesti, ovat kelvollisia testattaviksi, vaikka
naytteenottoputken viimeinen kayttdpaiva olisi umpeutunut.

Kun virtsansiirtoputkeen on lisatty virtsaa, nesteen pinnantason on oltava putken etiketin
kahden mustan osoitinviivan valissa. Muussa tapauksessa nayte on hylattava.

Pida huolta, ettd naytteen kuljetuksen aikana sailytysolosuhteet ovat oikeanlaiset, jotta nayte
sailyy kunnossa. Naytteen sailyvyytta muissa kuin suositelluissa kuljetuksen aikaisissa
sailytysolosuhteissa ei ole arvioitu.

. Valta ristikontaminaatio havittamalla kaytetyt materiaalit kuljettamatta niita missaan muussa

astiassa.

Naytteet voivat olla tartuntavaarallisia. Noudata yleisia varotoimia tdman maarityksen
suorittamisen aikana. Laboratorion johtajan on méaaritettdva oikeanlaiset kasittely- ja
havitysmenetelmat. Vain tartuntavaarallisten materiaalien kasittelyyn asianmukaisesti
koulutettu henkildkunta saa suorittaa tdman diagnostiikkatoimenpiteen.
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Q. Valta ristikontaminaatiota naytteiden kasittelyn aikana. Naytteet voivat sisaltaa erittdin suuria
eliopitoisuuksia. Varmista, etta eri potilaiden naytesailiot eivat kosketa toisiaan naytteen
kasittelyn aikana laboratoriossa. Vaihda kasineet, jos ne koskevat naytteeseen.

R. Jos laboratorio vastaanottaa vanupuikkonaytteen siirtoputken, jossa ei ole vanupuikkoa tai
jossa on kaksi vanupuikkoa, puhdistusvanupuikko tai vanupuikko, jota Hologic ei ole
toimittanut, ndyte on hylattava. Ennen kuin hylkaat sellaisen siirtoputken, jossa ei ole
vanupuikkoa, tarkista, ettei se ole Aptima™-naytteensiirtoputki, silld niissa ei ole
vanupuikkoa.

S. PreservCyt-liuokseen otetettavat papanaytteet tulee ottaa valmistajan ohjeita noudattaen.
Naytteenoton jalkeen PreservCyt-injektiopullosta Aptima TV -maarityksellad testaamista varten
poistetut alikvootit tulee kasitella Aptima™-naytteensiirtosarjaa kayttaen.

T. Kun Aptima-naytteensiirtoputken korkki lavistetaan, siita voi tietyissa olosuhteissa paasta ulos
nestetta. Voit valttda taman noudattamalla kohdassa Panther-jarjestelman testausmenetelma
annettuja ohjeita.

Maaritykseen liittyvia seikkoja

U. Aseta reagenssiputkiin korkit ja sailyta niitd maaritetyissa lampdtiloissa. Vaarin sailytettyjen
reagenssien kaytté voi vaikuttaa maarityksen suorituskykyyn. Lisatietoja on kohdissa
Reagenssien séilytys- ja késittelyvaatimukset ja Panther-jérjestelmén testausmenetelma.
Noudata yleisia varotoimia kontrollien kasittelyn aikana.

. Valta reagenssien mikrobi- ja ribonukleaasikontaminaatiota.

Al3 kayta tarvikesarjaa tai kontrollia sen viimeisen kayttopaivan jalkeen.

< X = <

Ala vaihda, sekoita tai yhdista maaritysreagensseja pakkauksista, joiden paaeranumerot eivat
ole samoja. Kontrolleja ja maaritysnesteitad ei saa vaihtaa keskenaan.

Z. Al yhdistd mitadan maaritysreagensseja tai -nesteita ilman erillistad ohjetta. Ala tayta vajaita
reagenssi- tai nestepulloja. Panther-jarjestelma varmistaa reagenssien maarat.

AA. Jotkin tdman tarvikesarjan reagenssit on merkitty vaaratiedoilla.

Huomautus: Vaarailmoitukset vastaavat EU:n kéytt6turvallisuustiedotteiden Iluokituksia. Aluekohtaisia
vaarailmoitustietoja on aluekohtaisessa kéyttéturvallisuustiedotteessa, joka on saatavilla osoitteessa
www.hologicsds.com kohdassa Safety Data Sheet Library (Kayttéturvallisuustiedotekirjasto). Lisatietoja
symboleista on symboliselitteessa osoitteessa www.hologic.com/package-inserts.

EU:n vaaratiedot

Monistusreagenssi
HEPES 25-30 %

H401 — Haitallista vesielitille.

H412 — Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia

P273 — Valtettava paastamista ymparistoon

P501 — Havita sisaltd/pakkaus hyvaksytyssa jatteidenkasittelylaitoksessa.
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Entsyymireagenssi
TRITON X-100 1-5 %
HEPES 1-5 %

H412 — Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
P273 — Valtettdva paastamistd ymparistoon.
P501 — Havita sisalté/pakkaus hyvaksytyssa jatteidenkasittelylaitoksessa.

Koetinreagenssi
LAURYYLISULFAATIN LITIUMSUOLA 35-40 %
MERIPIHKAHAPPO 10-15 %

H412 — Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
P273 — Valtettava paastamistd ymparistoon.
P501 — Havita sisalté/pakkaus hyvaksytyssa jatteidenkasittelylaitoksessa.

Entsyymin sekoitusliuos
GLYSEROLI 20-25 %

TRITON X-100 5-10 %

HEPES 1-5 %

H412 — Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
P273 — Valtettava paastamistd ymparistoon.
P501 — Havita sisaltd/pakkaus hyvaksytyssa jatteidenkasittelylaitoksessa.

Valintareagenssi
BOORIHAPPO 1-5 %
TRITON X-100 1-5 %
NATRIUMHYDROKSIDI <1 %

VAARA

H315 — Arsyttaa ihoa.

H360FD — Saattaa heikentdd hedelmallisyytta. Epailladn vaurioittavan sikiota.

P264 — Pese kasvot, kadet ja altistunut iho huolellisesti kasittelyn jalkeen.

P280 — Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/siimiensuojainta/kasvonsuojainta.

P302 + P352 — JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.
P332 + P313 — Jos ilmenee ihoarsytysta: Hakeudu laakariin.

P362 + P364 — Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttéa

P201 — Lue erityisohjeet ennen kayttda.

P202 — Lue varoitukset huolellisesti ennen kasittelya.

P308 + P313 — Altistumisen tapahduttua tai jos epailladn altistumista: Hakeudu laakariin.
P405 — Varastoi lukitussa tilassa.

P501 — Havita sisalté/pakkaus hyvaksytyssa jatteidenkasittelylaitoksessa.

Kohteen poimintareagenssi

HEPES 5-10 %

EDTA 1-5 %

LITIUMHYDROKSIDI, MONOHYDRAATTI 1-5 %

H412 — Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
P273 — Valtettdva paastamistd ymparistoon.
P501 — Havita sisalté/pakkaus hyvaksytyssa jatteidenkasittelylaitoksessa.
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Reagenssien sailytys- ja kasittelyvaatimukset
A. Seuraavassa taulukossa esitetdan sailytysolosuhteet sekd reagenssien ja kontrollien

stabiilius:
Avattu tarvikesarja (liuotettu)
Sailytys

Reagenssi avaamattomana Sailytys Stabiilius
Monistusreagenssi 2-8°C
Entsyymireagenssi 2-8°C
Koetinreagenssi 2-8°C
Kohteen eristysreagenssi 2-8°C
Monistuksen sekoitusliuos 2-30°C 2-8°C 60 vuorokautta
Entsyymin sekoitusliuos 2-30°C 2-8°C 60 vuorokautta
Koettimen sekoitusliuos 2-30°C 2-8°C 60 vuorokautta
Valintareagenssi 2-30°C 2-30°C 60 vuorokautta
Kohteen poimintareagenssi 15-30°C 15-30°C 60 vuorokautta
Positiivinen kontrolli 2-8°C Kertakayttdinen injektiopullo
Negatiivinen kontrolli 2-8°C Kertakayttdinen injektiopullo

B. Sekoituksen jalkeen monistusreagenssi, entsyymireagenssi ja koetinreagenssi sailyvat
60 paivan ajan 2-8 °C:ssa.

C. Kohteen eristysreagenssin kayttdliuos (WTCR) séilyy 60 paivan ajan 15-30 °C:ssa. Al3 aseta
jaékaappiin.
D. Jos valintareagenssia sailytetdan jddkaapissa, anna sen lammeta huoneenlamp6én ennen

Panther-jarjestelmaan asettamista.

E. Havitad kaikki kayttdmattomat liuotetut reagenssit ja wTCR 60 paivan kuluttua tai paaeran
viimeisen kayttopaivan jalkeen sen mukaan, kumpi on ennemmin.

Kontrollit sadilyvat pullossa ilmoitettuun paivamaaraan saakka.
G. Panther-jarjestelmassa sailytettyjen reagenssien sailyvyys on 72 tuntia.

H. VAalta ristikontaminaatiota reagenssien kasittelyn ja sailytyksen aikana. Aseta kaikkiin
liuotettujen reagenssien putkiin uudet reagenssiputken korkit joka kerta ennen sailytysta.

I. Koetinreagenssi ja sekoitettu koetinreagenssi ovat valoherkkia. Sailyta reagenssit valolta
suojattuina.

J. Reagensseja ei saa jaadyttaa.

Naytteiden ottaminen ja sailyttdaminen

Huomautus: Késittele kaikkia néytteitéd aivan kuin ne siséltéaisivdt mahdollisesti
tartuntavaarallisia aineita. Kéyté yleisié varotoimia.

Huomautus: Viélta ristikontaminaatiota néytteiden késittelyn aikana. H&avitéd esimerkiksi
kéytetyt materiaalit viemétté niitd avoimien putkien yli.

Aptima TV -maaritys on suunniteltu tunnistamaan T. vaginalisiksen esiintyminen laakarin
ottamista endoservikaalisista, laakarin ottamista ja potilaan itse ottamista emattimen
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vanutikkunaytteista, naisten ja miesten virtsanaytteista ja PreservCyt-liuokseen otetuista
papanaytteistd. Suorituskykyd muiden kuin seuraavilla naytteenottopakkauksilla otettujen
naytteiden kanssa ei ole arvioitu:

* Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest -vanutikkunaytteiden
naytteenottopakkaus)

» Aptima Urine Collection Kit for Male and Female Urine Specimens (Aptima-
naytteenottopakkaus miesten ja naisten virtsanaytteiden ottamiseen)

+ Aptima Unisex Swab Specimen Collection Kit for Endocervical and Male Urethral Swab
Specimens (Aptima Unisex -naytteenottopakkaus endoservikaalisille ja miesten
virtsaputken vanutikkunaytteille)

* Aptima Specimen Transfer Kit (Aptiman naytteensiirtosarja) (kaytetaan PreservCyt-
liuokseen kerattyjen gynekologisten naytteiden kanssa)

A. Naytteenotto-ohjeet

1. Katso nimenomaiset naytteenotto-ohjeet asiaankuuluvan naytteenottopakkauksen
pakkausselosteesta.

B. Naytteen kuljetus ja sailytys ennen testausta

1. Urogenitaaliset vanutikkunaytteet

a. Kun nayte on otettu, kuljeta ja sailyta vanutikkua vanutikkunaytteiden siirtoputkessa
2-30 °C:ssa testaukseen saakka.

b. Suorita naytteiden maaritys 60 paivan kuluessa naytteenotosta. Jos niitéd on
sailytettava pidempaan, pida naytteensiirtoputki pakastettuna < -20 °C:ssa enintaan
24 kuukauden ajan.

2. Virtsanaytteet

a. Virtsanaytteet, jotka ovat edelleen ensisijaisessa naytteenottosailidssa, pitda kuljettaa
laboratorioon 2—30 °C:ssa. Siirra virtsanayte Aptiman virtsanaytteiden siirtoputkeen
24 tunnin kuluessa naytteenotosta.

b. Sailyta kasiteltyja virtsanaytteitd 2—-30 °C:ssa ja maaritd ne 30 vuorokauden sisalla
siirrosta. Jos kasiteltya virtsanaytettd on sailytettava pidempaan, sailyta sita < -20 °C:ssa
enintaan 24 kuukautta siirron jalkeen.

3. PreservCyt-liuokseen otetut naytteet

a. Kuljeta ja sailyta PreservCyt-liuoksessa olevaa naytettd 2—30 °C:ssa enintaan
30 paivan ajan.

b. PreservCyt-liuokseen otetut naytteet pitaa siirtad Aptima™-naytteensiirtoputkeen

noudattamalla Aptima-naytteensiirtosarjan ja Aptima-naytteensiirtoliuoksen
pakkausselosteen ohjeita.

c. Kun naytteet on siirretty Aptima-naytteensiirtoputkeen, niita voidaan sailyttaa viela
14 paivan ajan 15-30 °C:ssa tai 30 paivan ajan 2-8 °C:ssa.

d. Jos PreservCyt-liuoksessa olevaa naytetta tai PreservCyt-liuoksessa olevaa
papanaytettd, joka on laimennettu Aptima-naytteensiirtoputkeen, on sailytettava
pidempaan, sitad voi sailyttdd < —20 °C:ssa enintdaan 24 kuukautta siirron jalkeen.
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C. Naytteiden sailyttaminen testauksen jalkeen

1. Analysoituja naytteitd on sailytettdva pystysuorassa asennossa telineessa.

2. Naytteensiirtoputket on peitettdva uudella, puhtaalla muovikalvolla, folioesteella tai
korkilla.

Huomautus: Jos kuljetus-, késittely- tai séilytysolosuhteet aiheuttavat ndytteen haihtumista
tai hdvidmista, tdméa voi vaikuttaa siihen, miten monta alikvoottia nédyteputkesta on
mahdollista pipetoida.

3. Jos analysoidut naytteet on pakastettava tai lahetettava eteenpain, ota puhkaistava korkki
pois ja aseta uudet puhkeamattomat korkit naytteensiirtoputkiin. Jos naytteet on
toimitettava testattavaksi toiseen laitokseen, suositeltuja lampdtiloja on noudatettava.
Ennen korkin poistamista naytteensiirtoputkea tulee sentrifugoida 5 minuutin ajan
420 RCF:ssa, jotta kaikki neste valuu putken pohjalle. Valta laikkymista ja
ristikontaminaatiota.

Huomautus: Néytteet taytyy ldhettdd soveltuvien kansallisten ja kansainvélisten
kuljetusmé&éréysten mukaisesti.
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Panther-jarjestelma

Panther-jarjestelman Aptima TV -maaritykseen tarkoitetut reagenssit luetellaan alla. Reagenssin
yksiléintimerkinnat luetellaan myds reagenssin nimen vieressa.

Toimitetut reagenssit ja materiaalit

Aptima Trichomonas vaginalis -maaritys (Panther-jarjestelma)
250 testia (2 laatikkoa ja 1 kontrollipakkaus) (tuotenro 303163)
100 testia (2 laatikkoa ja 1 kontrollipakkaus) (tuotenro 303209)

Aptima Trichomonas vaginalis -méaarityksen jadkaappilaatikko (laatikko 1/2)
(sdilyta 2-8 °C:ssa vastaanoton jéalkeen)

Maara

Symboli Komponentti 250 testin 100 testin

sarja sarja

A Monistusreagenssi 1 injektiopullo 1 injektiopullo
Alukkeet ja nukleotidit kuivattuina puskuroidussa liuoksessa,
Joka siséltda < 5 % téyteainetta.

E Entsyymireagenssi 1 injektiopullo 1 injektiopullo
Kéénteistranskriptaasi ja RNA-polymeraasi kuivattuina
HEPES-puskuroidussa liuoksessa, joka siséltééd < 10 %
tdytereagenssia.

P Koetinreagenssi 1 injektiopullo 1 injektiopullo
Kemiluminesenssi-DNA-koettimet kuivattuina
Sukkinaattipuskuroidussa liuoksessa, joka siséltdd < 5 %
puhdistusainetta.

TCR-B  Kohteen eristysreagenssi 1x0,56ml  1x0,30 ml
Puskuroitu liuos, joka siséltdad < 5 % puhdistusainetta.

Aptima Trichomonas vaginalis -maéarityksen huoneenlampéinen sailytyslaatikko (laatikko 2/2)
(sdilytd huoneenlammossa 15-30 °C:ssa vastaanoton jilkeen)

Maara

Symboli  Komponentti 250 testin 100 testin

sarja sarja
AR Monistuksen sekoitusliuos 1x27,7 ml 1x11,9ml
Vesipitoinen séilbntdaineita siséltédva liuos.
ER Entsyymin sekoitusliuos 1x 11,1 ml 1x6,3ml
HEPES-puskuroitu liuos, joka siséltaa pinta-aktiivista ainetta
ja glyserolia.
PR Koettimen sekoitusliuos 1x35,4 ml 1x15,2 ml
Suksinaattipuskuroitu liuos, joka siséltdé alle 5 %
puhdistusainetta.
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Aptima Trichomonas vaginalis -maarityksen huoneenlampoéinen sailytyslaatikko (laatikko 2/2)
(séilytda huoneenlammossa 15-30 °C:ssa vastaanoton jilkeen) (jatkuu)

S Valintareagenssi 1x108 ml 1x43,0 ml

600 mM boraattipuskuroitu, pinta-aktiivista ainetta siséltava
liuos.

TCR Kohteen poimintareagenssi 1x54,0ml  1x26,0ml
Puskuroitu liuos, joka siséltda poimintaoligomeerejéa ja
magneettihiukkasia.
Sekoituskaulukset 3 3
Paderan viivakoodiarkki 1 arkki 1 arkki

Aptima Trichomonas vaginalis -kontrollisarja
(sdilyta 2-8 °C:ssa vastaanoton jalkeen)

Symboli Komponentti Maara

NC Negatiivinen kontrolli 5x1,7 ml

Ei-infektoiva ei-kohdenukleiinihappo puskuroidussa liuoksessa, joka siséltaa
< 5 % puhdistusainetta.

PC Positiivinen kontrolli 5x1,7 ml

Ei-tartuttavat Trichomonas vaginalis -organismit puskuroidussa liuoksessa,
joka siséltéé < 5 % puhdistusainetta.

Materiaalit, jotka tarvitaan mutta jotka ovat saatavissa erikseen

Huomautus: Hologicilta saatavissa oleville materiaaleille on annettu tuotenumerot, ellei toisin ole mééritetty.

Tuotenro Nro

Panther-jarjestelma 303095
Panther Fusion -jarjestelma PRD-04172
Panther™-jarjestelma, jatkuva neste ja jate (Panther Plus) PRD-06067
Aptima™-maaritysnestepakkaus 303014 (1 000 testia)

(Aptima Wash Solution, Aptima Buffer for Deactivation Fluid ja Aptima

Oil Reagent)

Aptima Auto Detect Kit 303013 (1 000 testia)
Moniputkiyksikét (MTU:t) 104772-02
Panther™-jatepussipakkaus 902731
Panther™-jateastian kansi 504405
Vaihtoehtoisesti Panther™-ajopakkaus 303096 (5 000 testia)

siséltdd moniputkiyksikoité, jétepusseja, jéteastian kansia,
maédritysnesteité ja automaattisen tunnistuksen reagensseja
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Karjet, 1 000 pl, sdhkda johtavia, nesteen tunnistavia ja 901121 (10612513 Tecan)
kertakayttoisia 903031 (10612513 Tecan)
Kaikki tuotteet eivét ole saatavina kaikilla alueilla. Pyydd oman alueesi MME-04134 (30180117 Tecan)

tiedot paikalliselta edustajalta. MME-04128

Aptima-naytteensiirtosarja 301154C
Kéytetddn PreservCyt-liuoksessa olevien néytteiden kanssa

Aptima Specimen Transfer Kit — tulostettava PRD-05110
kéytetdén PreservCyt-liuoksessa olevien néytteiden kanssa

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima PRD-03546

Multitest -vanutikkunaytteiden naytteenottopakkaus)

Aptima Unisex Swab Specimen Collection Kit for Endocervical 301041
and Male Urethral Swab Specimens (Aptima Unisex -
naytteenottopakkaus endoservikaalisille ja miesten
virtsaputken vanutikkunaytteille)

Aptima™ Urine Specimen Collection Kit for Male and Female 301040
Urine Specimens (Aptima-virtsanaytteenottopakkaus
miesten ja naisten virtsanaytteille)

Aptiman™ miesten ja naisten virtsanaytteiden siirtoputket 105575

Valkaisuaine, 5-8,25-prosenttinen (0,7-1,16 M) —
natriumhypokloriittiliuos

Kertakayttokasineet —
Aptiman puhkaistavat korkit 105668
Vaihdettavat korkit, joita ei voi puhkaista 103036A
Vaihtokorkit 250 testin sarjoille —

Monistus- ja koetinreagenssien sekoitusliuokset  CL0041 (100 korkkia)
Entsyymireagenssin sekoitusliuos 501616 (100 korkkia)
TCR- ja valikointireagenssi CL0040 (100 korkkia)

Reagenssien vaihtokorkit 100 testin sarjoille —

Monistus-, entsyymi-, koetinreagenssien
sekoitusliuokset CL0041 (100 korkkia)
TCR- ja valikointireagenssi 501604 (100 korkkia)

Valinnaiset materiaalit
Tuotenro Nro
Aptima Trichomonas vaginalis -kontrollisarja 302807

Hologicin® valkaisun parannusaine puhdistusta varten 302101
pintojen ja laitteiden tavalliseen puhdistukseen

Putkisekoittaja —
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Panther-jarjestelma

Panther-jarjestelman testausmenetelma

Huomautus: Katso tarkemmat tiedot Panther-/Panther Fusion -jérjestelman toimenpiteista
Panther-jarjestelmén kayttéoppaasta.

A. TyoOskentelyalueen valmistelu

1. Puhdista tydskentelypinnat, joissa reagenssit valmistellaan. Pyyhi ty6skentelypinnat 2,5—
3,5-prosenttisella (0,35-0,5 M) natriumhypokloriittiliuoksella. Anna
natriumhypokloriittiliuoksen koskea pintoihin vahintdadn 1 minuutin ajan ja tee sitten
huuhtelu deionisoidulla vedelld. Ald anna natriumhypokloriittiliuoksen kuivua. Peita
poytapinta, jolla reagenssit valmistellaan, puhtailla, muovitaustaisilla imukykyisilla
tydpoytapeitteilla.

2. Puhdista erillinen tyéskentelypinta, jolla naytteet valmistellaan. Suorita puhdistus
edellisessa kohdassa (A.1) annettuja ohjeita noudattaen.

3. Puhdista mahdolliset pipettorit. Suorita puhdistus edelld olevassa kohdassa A.1 annettuja
ohjeita noudattaen.

B. Reagenssin sekoitus / uuden pakkauksen valmistelu

Huomautus: Reagenssin sekoitus on tehtdvé ennen tbiden aloittamista Panther-
jarjestelmélla.

1. Ennen testausta monistus-, entsyymi- ja koetinreagenssit on sekoitettava yhdistamalla
kylmakuivatun reagenssin sisaltdvat pullot asianmukaisen sekoitusliuoksen kanssa.

a.

Anna kylmakuivattujen reagenssien lammeta huoneenlampoisiksi (15-30 °C) ennen
niiden kayttoa.

Kayta jokaista sekoitusliuosta oman kylmakuivatun reagenssinsa kanssa. Varmista
ennen sekoituskauluksen kiinnittamista, ettd sekoitusliuoksen ja reagenssin etikettien
varit tdsmaavat. Varmista ennen sekoituskauluksen kiinnittdmista myos, etta
sekoitusliuoksen ja reagenssin etikettien symbolit tasmaavat.

Tarkista paderan viivakoodiarkin eranumerot ja varmista, etta kaytat yhdessa
asianmukaisia reagensseja. Kiinnita sekoitusliuospullojen korkkeihin etiketit.

Avaa kylmakuivatun reagenssin lasinen injektiopullo ja aseta sekoituskauluksen
lovettu paa pitavasti pullon aukkoon (Kuva 1, vaihe 1).

Avaa tasmaava sekoitusliuospullo ja aseta korkki puhtaalle, peitetylle
tydskentelypinnalle.

Pida sekoitusliuospulloa pdydalla ja aseta sekoituskauluksen toinen pda pitavasti
sekoitusliuospullon aukkoon (Kuva 1, vaihe 2).

K&anna koottuja pulloja hitaasti. Anna liuoksen valua pullosta lasiseen
sekoitusliuospulloon (Kuva 1, vaihe 3).

Pydrittele liuosta varovasti pullossa, jotta liuos sekoittuu. Valtd vaahdon
muodostumista pullon pydrittelyn aikana (Kuva 1, vaihe 4).

Odota, jotta kylmakuivattu reagenssi valuu liuokseen, ja kdanna pulloja uudelleen
kallistaen ne 45° kulmaan, mika estaa vaahdon muodostumista (Kuva 1, vaihe 5).
Anna kaiken nesteen valua takaisin sekoitusliuospulloon.

Poista sekoituskaulus ja lasinen injektiopullo (Kuva 1, vaihe 6).
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k. Aseta muovipulloon joko saastamasi kyseiselle reagenssille kuuluva etiketilla
varustettu korkki tai uusi korkki. Varo kayttdamasta vaaraa korkkia. Merkitse etikettiin
kayttdjan nimikirjaimet ja sekoituspaiva. (Kuva 1, vaihe 7).

I.  Havita sekoituskaulus ja lasinen injektiopullo (Kuva 1, vaihe 8).

m. Sekoita kaikki reagenssit perusteellisesti kaantelemalla niita varovasti ylésalaisin
ennen kuin asetat ne Panther-jarjestelmaan.

Vaihtoehto: Vahvistus-, entsyymi- ja koetinreagenssien sekoittaminen on mahdollista
asettamalla uudelleen suljetut muovipullot putkisekoittajaan, joka on asetettu
maltilliselle nopeudelle ja kulmaan, vdhintddn 5 minuutin ajaksi. Varmista, etta
reagenssit sekoitetaan perusteellisesti.

Varoitus: Véltd vaahdon muodostumista sekoittaessasi reagensseja. Vaahto estédé Panther-
Jarjestelmén pinnantason tunnistuksen toiminnan.

Varoitus: Odotettujen madritystulosten saaminen edellyttdd reagenssien riittdvédéa sekoitusta.

1 Fm 3 z : N 1 ~
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Kuva 1. Reagenssin sekoitusprosessi

2. Valmistele kaytettava kohteen sieppausreagenssi (WTCR)
a. Aseta pareiksi pullot, joissa on yhdenmukaiset TCR ja TCR-B.

b. Tarkista reagenssieran viivakoodiarkin erdnumerot ja varmista, ettd kaytat yhdessa
asianmukaisia sarjan reagensseja.

Avaa TCR-pullo ja aseta korkki puhtaalle, peitetylle tydskentelypinnalle.

d. Avaa TCR-B-pullo ja kaada koko pullon sisaltd TCR-pulloon. On taysin normaalia,
ettd TCR-B-pulloon jaa pieni maara nestetta.

e. Aseta TCR-pulloon korkki ja sekoita sen sisaltd heiluttamalla sitd kevyesti. Valta
vaahdon muodostumista heiluttamisen aikana.

f.  Merkitse kayttajan nimikirjaimet ja nykyinen paivamaara etikettiin.
g. Havita TCR-B-pullo ja korkki.

3. Valmistele valintareagenssi

a. Tarkista reagenssipullon erdnumero ja varmista, etta se vastaa paderan
viivakoodiarkin eranumeroa.

b. Merkitse kayttdjan nimikirjaimet ja nykyinen paivamaara etikettiin.
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Huomautus: Sekoita kaikki reagenssit perusteellisesti kdantamalla niitd kaikkia ennen
Jérjestelméaéan asettamista. Véltd vaahdon muodostumista reagenssien kééntelyn aikana.

C. Reagenssin valmistus aiemmin sekoitettujen reagenssien tapauksessa

1. Aiemmin liuotettujen monistus-, entsyymi- ja koetinreagenssien on lammettava
huoneenlampodn (15-30 °C) ennen maarityksen aloittamista.

Vaihtoehto: Kayttévalmiiksi saatetut, suljetut vahvistus-, entsyymi- ja
koetinreagenssimuovipullot voidaan sijoittaa putkisekoittajaan, joka on asetettu malltilliselle
nopeudelle ja kulmaan, véhintd&n 25 minuutin ajaksi, jotta reagenssit l&mpenevét
huoneenldmpdbisiksi ja sekoittuvat perusteellisesti.

2. Jos sekoitettu koetinreagenssi sisaltaa sakkaa, joka ei liukene liuokseen
huoneenlammdssa, lammita korkilla suljettua pulloa enintdan 62 °C:n lampdtilassa
1-2 minuutin ajan. Taman lammitysvaiheen jalkeen koetinreagenssia voidaan kayttaa,
vaikka sakkaa jaisi jaljelle. Sekoita koetinreagenssi kdantamalla varoen, ettet aiheuta
vaahdon muodostumista, ja lisda se jarjestelmaan vasta sitten.

3. Sekoita kukin reagenssi perusteellisesti kdantdmalla ne kaikki varovasti yldsalaisin ennen
jarjestelmaan asettamista. Valta vaahdon muodostumista reagenssien kaantelyn aikana.
Tama vaihe ei ole tarpeen, jos reagenssit asetetaan jarjestelmaan heti sen jalkeen, kun
ne on sekoitettu putkisekoittajalla.

4. Al3 tayta vajaita reagenssipulloja. Panther-jarjestelma tunnistaa ja hylkaa liian taydet
pullot.

Varoitus: Reagenssit on sekoitettava oikein, jotta méaéritykset toimisivat odotetulla tavalla.

D. Kontrollin valmistelu
1. Poista kontrollit séilytyksesta (2—8 °C) ja anna niiden Iammeta huoneldmpédtilaan
(15-30 °C) ennen kasittelya."
E. Naytteiden kasittely

1. Tarkista siimdmaaraisesti, ettd jokainen nayteputki tayttda jonkin seuraavista ehdoista:
a. Kummankin sukupuolen naytteensiirtoputkessa on yksi sininen Aptiman
naytteenottovanutikku.
b. Multitest-vanutikkunaytteen siirtoputkessa on yksi pinkki Aptima-naytteenottovanutikku.
Virtsan loppumaara on virtsanaytteen siirtoputken mustien tayttoviivojen valissa.

Aptima-naytteensiirtoputkessa ei ole vanutikkua PreservCyt-liuokseen otettuja
papanaytteita varten.

2. Anna naytteiden lammeta huonelampdtilaan (15-30 °C) ennen niiden kasittelya."

Huomautus: Ennen testausta ja/tai selvittddksesi epéllemiesi nédytteesta johtuvien virheiden
syyn, voit sekoittaa néytteitd vortex-sekoittimella voimakasta nopeutta kéyttden véahintdén 3
minuutin ajan ja sitten 1 minuutin ajan hidasta nopeutta kéyttden (vetdéksesi nesteen alas

putkeen).

3. Tarkista nayteputket ennen telineeseen asettamista:

a. Jos nayteputkessa on kuplia nesteen ja korkin valisessa tilassa, sentrifugoi putkea
5 minuutin ajan 420 RCF:n voimakkuudella kuplien poistamiseksi.

Aptima Trichomonas vaginalis Assay 15 AW-31091-1701 versio 004



Panther-jirjestelmi Aptima™

b. Jos nayteputken tilavuus on pienempi kuin yleensad noudatettaessa naytteenotto-
ohjeita, sentrifugoi putkea 5 minuutin ajan 420 RCF:n voimakkuudella, jotta voit
varmistaa, ettei korkissa ole nestetta.

c. Jos nesteen pinnantaso virtsanayteputkessa ei ole etiketin kahden mustan
merkkiviivan vélissa, nayte tulee hylata. Ala lavistd putkea, joka on taytetty liian
tayteen.

d. Jos virtsanayteputki sisaltdd sakkaa, kuumenna naytettd 37 °C:ssa enintaan
5 minuutin ajan. Jos sakka ei liukene takaisin liuokseen, varmista silmamaaraisesti,
ettd sakka ei estd naytteen toimitusta.

Huomautus: Jos vaiheiden 3a—3c ohjeita ei noudateta, nestettd voi vuotaa néyteputken
korkista.

Huomautus: Kustakin ndyteputkesta voidaan testata enintdan viisi erillisté alikvoottia. Jos
néyteputkesta yritetdan pipetoida enemmén Kuin viisi alikvoottia, seurauksena voi olla
késittelyvirheita.

F. Jarjestelman valmistelu

1. Valmistele jarjestelma Panther-/Panther Fusion -jérjestelmén kédyttéoppaan ja Menetelméaa
koskevia huomautuksia -kohdan ohjeiden mukaisesti.

Huomautus: Varmista, ettd kadytetyt reagenssitelineet ja TCR-sovittimet ovat
sopivankokoisia.

2. Lataa naytteet.

Menetelmaa koskevia huomautuksia
A. Kontrollit

1. Jotta Aptima TV -protokollaa kayttavaa Panther-jarjestelmaa voitaisiin kayttaa oikein,
tarvitaan yksi kontrollipari. Positiivinen Trichomonas-kontrolli ja negatiivinen Trichomonas-
kontrolli voidaan laittaa mihin tahansa telineen paikkaan tai mille tahansa nayteosion
kaistalle Panther-jarjestelmaan. Potilasnaytteiden pipetointi aloitetaan, kun toinen
seuraavista kahdesta ehdosta tayttyy:

a. Jarjestelma kasittelee parhaillaan kontrolliparia.
b. Jarjestelmaan on rekisterdity kelvolliset tulokset kontrolleille.

2. Kun kontrolliputket on pipetoitu ja niitd kasitellaan tietylld reagenssipakkauksella,
potilasndytteet voidaan ajaa asiaankuuluvan pakkauksen kanssa viimeistdan 24 tunnin
kuluessa, ellei:

a. Kontrollitulokset ovat virheellisia.
b. Asiaankuuluva -analyysireagenssisarja on poistettu jarjestelmasta.
c. Asiaankuuluvan maaritysreagenssipakkauksen sailyvyysaika on ylittynyt.
3. Kukin Aptiman kontrolliputki voidaan testata vain kerran. Jos putkesta yritetdan pipetoida
useammin kuin kerran, seurauksena voi olla kasittelyvirheita.
B. Lampdtila
Huoneenlammaksi on maaritetty 15-30 °C:n lampdtila.
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C. Kasineiden puuteri

Kuten kaikkien reagenssijarjestelmien tapauksessa, tiettyjen kasineiden liian suuret puuterimaarat
voivat aiheuttaa avattujen putkien kontaminoitumisen. Siksi suosittelemme puuterittomia kasineita.

D. Laboratorion kontaminaation tarkkailuprotokolla Panther-jarjestelmassa

Monet laboratoriokohtaiset tekijat voivat aiheuttaa kontaminaatioita, mukaan lukien testaustilavuus,
tydnkulku, sairauden yleisyys ja erilaiset muut laboratoriotoimenpiteet. Nama tekijat pitda ottaa
huomioon, kun kontaminaatioiden tarkkailutiheys maaritetdan. Kontaminaation tarkkailuvalit pitaa
maarittda kunkin laboratorion kaytantdjen ja menetelmien mukaisesti.

Jotta laboratorion kontaminaatioita voidaan tarkkailla, seuraava toimenpide on suoritettava
kayttden Aptiman kummankin sukupuolen (Unisex) endoservikaalisten ja miesten virtsaputken
vanutikkunaytteiden naytteenottopakkausta tai Aptiman usean testin vanupuikkonaytteiden
naytteenottopakkausta:

1. Merkitse vanutikkujen siirtoputkiin numerot, jotka vastaavat testattavia alueita.

2. Poista naytteenottovanutikku (sininen vanutikun varsi, jossa on vihrea painatus, jos kaytat
Aptiman kummankin sukupuolen [Unisex] vanupuikkonaytteiden naytteenottopakkausta)
pakkauksestaan, kostuta vanutikku Aptima-naytteensiirtoaineella (STM) ja pyyhkaise
maaritettyd aluetta vanutikulla pydrivalla liikkkeella.

Aseta vanutikku heti siirtoputkeen.

Riko vanutikun varsi varovasti murtoviivan kohdalta. Varo, ettei sisaltd paase roiskumaan.
Aseta korkki tiukasti takaisin vanutikun siirtoputkeen.

Toista vaiheet 2-5 kaikille alueille, joista on tarkoitus ottaa vanutikkunayte.

Testaa naytteet Aptima TV -maaritykselld Panther-jarjestelmassa.

8. Lisatutkimukset ovat tarpeen, jos jostakin naytteesta saadaan positiivinen tulos.

Jos tulokset ovat positiivisia, katso Testin tulkinta — GC-/potilastulokset. Jos haluat lisatietoja
Panther-jarjestelmaa koskevasta kontaminaation tarkkailusta, ota yhteys Hologicin tekniseen tukeen.

No ok
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Testin tulkinta — GC-/potilastulokset Aptima™

Testin tulkinta — GC-/potilastulokset

A. Testin tulkinta

Panther-jarjestelman ohjelmisto tulkitsee automaattisesti maarityksen testitulokset Aptima TV -
maarityksen protokollaa kayttden. Testitulos voi olla negatiivinen, positiivinen tai virheellinen
tunnistusvaiheen RLU-kokonaisarvon mukaan vaihdellen (katso alla). Testitulos voi olla
virheellinen siksi, ettd RLU-arvot ovat normaalien odotettujen alueiden ulkopuolella. llmoita
ensimmainen kelvollinen tulos. Alustavat virheelliset testitulokset on varmistettava uusilla testeilla.
Jos uuden testin tulos on virheellinen, ndyte on otettava uudelleen.

Testin tulkinta RLU-kokonaisarvo (x 1 000)
Negatiivinen 0*-<100
Positiivinen 100 — <2400
Virheellinen 0* tai = 2 400

* Jos Panther-jarjestelmassa mitattu RLU on 0-999, ajoraportin "Total
RLU (000s)” -sarakkeessa ilmoitetaan tuloksena "0”. Alle 690:n mitatut
RLU-arvot ilmoitetaan virheellisiksi tuloksiksi. RLU-arvot 690-999
iimoitetaan kelvollisiksi.

B. Laadunvalvonnan tulokset ja hyvaksyttavyys

Negatiivinen TV-kontrolli, jossa lukee "NC CONTROL - TRICH”, ja positiivinen TV-kontrolli, jossa
lukee "PC CONTROL + TRICH”, toimivat kontrolleina maarityksen kohteen eristys-, monistus- ja
tunnistusvaiheissa. Kansallisten, alueellisten ja/tai paikallisten sdanndésten tai
akkreditointiorganisaatioiden ohjeiden tai vaatimusten mukaisesti voidaan lisatd muita kontrolleja,
jotka koskevat solujen hajoamista ja RNA:n vakautusta. Positiivinen TV-kontrolli, jossa lukee "PC
CONTROL + TRICH?, sisaltaa ei-tarttuvaa T. vaginaliksen rRNA:ta.

Kontrolleilla pitdd saada seuraavat testitulokset:

Kontrolli RLU-kokonaisarvo (x 1 000) T. vaginalis -tulos
NC Control — TRICH 0*-<20 Negatiivinen
PC Control + TRICH =500 ja <2400 Positiivinen

* Jos Panther-jarjestelmassa mitattu RLU on 0-999, ajoraportin "Total RLU (000s)” -
sarakkeessa ilmoitetaan tuloksena "0”. Alle 690:n mitatut RLU-arvot ilmoitetaan virheellisiksi
tuloksiksi. RLU-arvot 690-999 ilmoitetaan kelvollisiksi.

Jokaisen laboratorion tulee soveltaa asianmukaisia kontrollimenettelyja paikallisten vaatimusten
tayttamiseksi. Jos tarvitset apua mittausalueen ulkopuolelle jadvien kontrollien osalta, ota yhteys
Hologicin tekniseen tukeen.

Aptima Trichomonas vaginalis Assay 18 AW-31091-1701 versio 004



Aptima™ Rajoitukset

Rajoitukset

A

P.

Tata maaritysta saavat kayttda vain toimenpiteen suorittamiseen koulutetut henkilét. Tassa
pakkausselosteessa annettujen ohjeiden noudattamattomuus saattaa aiheuttaa virheellisia
tuloksia.

Tamponin kayton, emattimen huuhtelun ja naytteenoton muuttujien vaikutusta 7. vaginaliksen
tunnistamiseen ei ole arvioitu.

TV-positiivisten limanaytteiden RLU-arvot voivat olla pienentyneet. Jotta endoservikaalinen
naytteenotto tapahtuu oikein, ylimaarainen lima pitaa poistaa.

Virtsanaytteen, emattimen vanutikkunaytteen ja PreservCyt-liuokseen otettavan papanaytteen
ottoa ei ole suunniteltu korvaamaan kohdunkaulan tutkimuksia ja endoservikaalisia naytteita
naisten urogenitaalisten infektioiden diagnosoinnissa. Potilailla voi olla kohdunkaulan
tulehdus, virtsaputkitulehdus, virtsateiden infektioita tai eméatininfektioita, jotka johtuvat muista
syistd, tai samanaikaisia infektioita, joilla on muita aiheuttajia.

Tama analyysi on testattu ainoastaan esitettyja naytetyyppeja kayttamalla. Muiden
naytetyyppien kayton suorituskykya ei ole arvioitu.

Luotettavia tuloksia saadaan vain, kun otettu nayte on riittdvan suuri. Koska tassa analyysissa
kaytetty siirtojarjestelma ei mahdollista naytteen riittdvyyden mikroskooppiarviointia, on tarpeen
opettaa kliinikoille oikeanlaiset naytteenottotekniikat. Katso ohjeita kohdasta Néytteiden
ottaminen ja séilyttdminen. Tarkempia tietoja on vastaavassa kayttdohjeessa.

Hoidon epaonnistumista tai onnistumista ei voi maarittdd Aptima TV -maaritykselle, koska
nukleiinihappoja voi jaada jaljelle asianmukaisen mikrobilddkehoidon jalkeen.

. Aptima TV -maarityksen tulokset on tulkittava yhdessa muiden laakarin kaytettavissa olevien

kliinisten tietojen avulla.

Negatiivinen tulos ei sulje pois infektion mahdollisuutta, koska naytteenoton onnistuminen
maaraa, onko tulos luotettava. Testin tuloksiin voivat vaikuttaa sopimaton naytteenotto,
tekninen virhe, naytteiden sekoittuminen keskendan tai kohteen pitoisuudet, jotka ovat
maarityksen havaitsemisrajaa pienempia.

Negatiivinen tulos ei sulje pois infektion mahdollisuutta, koska Trichomonas tenaxin tai
Pentatrichomonas hominiksen lasndolo potilasnaytteessa voi vaikuttaa kykyyn tunnistaa

T. vaginaliksen rRNA. Lisatietoja on kohdassa Ristireaktiivisuus mikro-organismien I&dsné
ollessa.

Aptima TV -maaritys antaa kvalitatiivisia tuloksia. Tasta syysta positiivisen analyysisignaalin
suuruuden ja naytteessa olevien organismien maaran valilla ei voida olettaa olevan korrelaatiota.

Virtsanaytteiden, emattimen vanutikkunaytteiden ja PreservCyt-liuoksessa olevien
papandaytteiden suorituskykya ei ole arvioitu alle 14-vuotiailla nuorilla.

PreservCyt-liuospulloon otettujen ja ThinPrep®-jarjestelmilla kasiteltyjen gynekologisten
naytteiden suorituskykya ei ole arvioitu Aptima TV -maarityksen osalta.

Panther-jarjestelman suorituskykya yli 2 000 metrin korkeudessa ei ole maaritetty.

Jos naytteessa on pieni maara T. vaginalis -organismeja, naita trikomonadeja voi esiintya
epatasaisesti, mika voi vaikuttaa kykyyn havaita T. vaginalisin rRNA:ta keratysta
materiaalista. Jos naytteelld saadut negatiiviset tulokset eivat vastaa kliinistd vaikutelmaa, voi
olla tarpeen ottaa uusi nayte.

Asiakkaiden on validoitava laboratorion tietojarjestelman (LIS) siirtoprosessi itsenaisesti.
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Odotetut arvot Aptima™

Odotetut arvot

T. vaginaliksen arvioitu positiivisuus eri populaatioissa maaraytyy sen mukaan, miten herkasti
testi tunnistaa infektion, seka erilaisten potilaan riskitekijoiden mukaan. Naita riskitekijoita ovat
mm. ik3, elintavat ja oireiden lasnaolo tai puuttuminen. T. vaginalis -positiivisuuden yhteenveto
Aptima TV -maarityksella Panther-jarjestelmassa maaritettyna esitetdan taulukoissa Taulukko 1 ja
Taulukko 2 kahdelle kliiniselle monikeskustutkimukselle kliinisen tutkimuspaikan mukaan ja
kaikille yhdessa.

Taulukko 1: TV:n positiivisuus Aptima TV -mé&érityksella mééritettyna néaytetyypin ja néytteenottopaikan mukaan

%
Naytetyyppi (posit. maara / testattu maara)

Kaikki paikat Paikka1 Paikka2 Paikka3 Paikka4 Paikka5 Paikka 6 Paikka 7 Paikka 8 Paikka 9
FU 9,8 (64/650) 15,1 (8/53) 3,6 (2/55) 15,4 (2/13) 18,6 (8/43) 0,7 (1/136) 13,2(10/76) 7,6 (11/144) 13,4 (11/82) 22,9 (11/48)
Ccvs 11,8 (80/678) 17,0 (9/53) 7,7 (4/52) 16,7 (2/12) 19,5 (8/41) 0,7 (1/145) 16,0 (12/75) 12,0 (21/175) 15,0 (12/80) 24,4 (11/45)
) )
) )

ES 11,2 (80/713) 20,4 (11/54) 89 (5/56) 12,5 (2/16) 17,1 (7/41) 0,6 (1/162) 20,2 (18/89) 9,1 (15/164) 13,3 (11/83) 20,8 (10/48
PCyt 11,0 (81/739) 18,3 (11/60) 7.9 (5/63) 17,6 (3/17) 18,6 (8/43) 06 (1/167) 19,8(17/86) 9,5(16/169) 10,5(9/86) 22,9 (11/48

FU = naisen virtsa, CVS = ladkarin ottama emattimen vanutikkunayte, ES = endoservikaalinen vanutikkunayte,
PCyt = PreservCyt-liuoksessa oleva papanayte.

Taulukko 2: TV:n positiivisuus, joka on mééritetty Aptima TV -mé&érityksen tulosten perusteella potilaan otftamista
eméttimen vanutikkunéytteista, naisten virtsa- ja miesten virtsanéytteista kliinisen tutkimuspaikan mukaan

Positiivisuus-% (posit. maara / kelvollisia tuloksia saaneiden testattujen maara)

Paikka
PVS FU MU
1 0 (0/16) 0 (0/16) 0 (0/180)
2 11,1 (36/325) 10,4 (38/364) 4.4 (16/364)
3 8,5 (6/71) 9,5 (7/74) 1,7 (1/60)
4 NC (0/0) NC (0/0) 0 (0/13)
5 8,8 (15/170) 8,8 (15/171) 2,9 (12/407)
6 5,8 (24/416) 5,8 (24/413) 0,7 (2/304)
7 6,1 (11/179) 5,3 (10/187) 1,3 (3/225)
8 0 (0/38) 0 (0/39) 0 (0/32)
9 10,8 (32/297) 9,8 (25/255) 2,4 (5/210)
10 20,2 (37/183) 19,8 (36/182) 6,7 (6/89)
1 6,7 (6/90) 3,7 (3/81) 0 (0/51)
Kaikki 9,4 (167/1785) 8,9 (158/1782) 2,3 (45/1935)

FU = naisen virtsa, MU = miehen virtsa, NC = ei laskettavissa, PVS = potilaan itse kerdédma emattimen
vanutikkunayte.

Positiiviset ja negatiiviset ennustearvot hypoteettisille esiintymisosuuksille

Taulukko 3 Esittaa kullekin naytetyypille Aptima TV -maarityksen arvioidun positiivisen ja
negatiivisen ennustearvon (PPV ja NPV) eri hypoteettisilla esiintyvyyksilla ja Taulukko 4 kahdelle
monikeskustukimukselle. Nama laskelmat perustuvat arvioituun kokonaisherkkyyteen ja -
spesifisyyteen kunkin naytetyypin osalta (katso Taulukko 5 ja Taulukko 6.).
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Aptima™ Odotetutarvot

Taulukko 3: Aptima TV -méaérityksen hypoteettinen PPV ja NPV néytetyypin mukaan

Naytetyyppi Esiintyvyys (%) PPV (%) NPV (%)

1 52,2 99,9

2 68,8 99,9

5 85,0 99,7

FU 10 923 99,3
15 95,0 98,9

20 96,4 98,4

25 97,3 97,9

1 354 100

2 52,6 100

5 74,1 100

cvs 10 85,8 100
15 90,6 100

20 93,1 100

25 94,8 100

1 34,8 100

2 51,8 100

5 735 100

ES 10 85,4 100
15 90,3 100

20 93,0 100

25 94,6 100

1 52,4 100

2 69,0 100

5 85,2 100

PCyt 10 92,4 100
15 95,1 100

20 96,5 100

25 97,3 100

PPV = positiivinen ennustearvo, NPV = negatiivinen ennustearvo, FU = naisen virtsa, CVS = laakarin
kerddma emattimen vanutikkunayte, ES = endoservikaalinen vanutikkunayte,

PCyt = PreservCyt-liuoksessa oleva papanayte.

PPV ja NPV johdetaan useille hypoteettisille esiintyvyyksille kayttaen kliinisestad suorituskykytutkimuksesta
saatuja herkkyys- ja spesifisyysarvioita.
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Odotetut arvot Aptima™

Taulukko 4: Aptima TV -méérityksen hypoteettinen PPV ja NPV néytetyypin mukaan

Naytetyyppi Esiintyvyys (%) PPV (%) NPV (%)

1 64,3 100

2 78,4 100

5 90,4 99,9

PVS 10 95,2 99,9
15 96,9 99,8

20 97,8 99,7

25 98,3 99,6

1 100 100

100 100

5 100 100

FU 10 100 100
15 100 100

20 100 100

25 100 100

1 86,4 100

92,8 100

5 97,1 100

MU 10 98,6 100
15 99,1 100

20 99,4 100

25 99,5 100

PPV = positiivinen ennustearvo, NPV = negatiivinen ennustearvo, PVS = potilaan itse ottama emattimen
vanutikkunayte, FU = naisen virtsa, MU = miehen virtsa.

PPV ja NPV johdetaan useille hypoteettisille esiintyvyyksille kayttden kliinisesta suorituskykytutkimuksesta
saatuja herkkyys- ja spesifisyysarvioita.
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Aptima™ Panther-jarjestelmin kliininen suorituskyky

Panther-jarjestelman kliininen suorituskyky

Kliininen tutkimus

Kliinisia tutkimuksia suoritettiin kaksi. Aptima TV -maarityksen Kkliininen suorituskyky maaritettiin
laakarin ottamilla emattimen vanutikkunaytteilld, endoservikaalisilla vanutikkunaytteilla, naisten
virtsanaytteilld ja PreservCyt-liuokseen otetuilla papanaytteilla kliinisessa tutkimuksessa 1, ja
potilaan itse ottamilla eméattimen vanutikkunaytteilld sekd naisten ja miesten virtsanaytteilla
kliinisessa tutkimuksessa 2.

Kliininen tutkimus 1. Laakarin ottaman emattimen vanutikkunaytteen, naisen
endoservikaalisen vanutikkunaytteen ja PreservCyt-liuoksessa olevan
papanaytteen kliininen tutkimus

Aptima TV -maarityksen Kliinista suorituskykya Panther-jarjestelmassa arvioitiin kayttamalla
jaljelle jaaneitd naytteitd, jotka oli otettu siihen suostuneilta tutkittavilta Tigris® DTS®
-jarjestelmalla ajetun Aptima TV -maarityksen aiemman, prospektiivisen kliinisen
monikeskustutkimuksen aikana. Oireisia ja oireettomia naisia otettiin mukaan tutkimukseen
yhdeksasta kliinisesta tutkimuspaikasta Yhdysvalloissa, mukaan lukien synnytys- ja
gynekologisilta klinikoilta, perhesuunnitteluklinikoilta ja sukupuolitautiklinikoilta. Kultakin
tutkittavalta otettiin yksi virtsan alkusuihkun nayte, 3 emattimen vanutikkunaytetta,

1 endoservikaalinen vanutikkunayte ja 1 PreservCyt-liuokseen otettava papanayte.

Kaikki naytteet olivat 1adkarin ottamia virtsanaytteitad lukuun ottamatta.

PreservCyt-liuoksessa olevat papanaytteet otettiin harjatyyppisella laitteella tai lastalla ja
papaharjalla. Kaksi emattimen vanutikkunaytteista testattiin kaupallisesti saatavalla
viljelyjarjestelmalla ja natiivivalmisteen mikroskooppisella tutkimuksella infektiotilan
maarittdmiseksi. Loput naytteet valmisteltiin Aptima TV -maarityksella tehtavaa testausta varten
asianmukaisen Aptima-naytteenottopakkauksen pakkausselosteen ohjeiden mukaan.

Panther-jarjestelmalla tehtava testaus Aptima TV -maarityksella suoritettiin
kolmessa tutkimuspaikassa (kaksi ulkoista laboratoriota ja Hologicin tutkimuspaikka)
pakkausselosteen ohjeiden mukaan.

Aptima TV -maarityksen suorituskykyominaisuuksia arvioitiin vertaamalla tuloksia potilaan
infektiotilan algoritmiin. Algoritmissa tutkittavan henkilon maaritys T. vaginalis -infektion saaneeksi
tai saamattomaksi perustui sellaisten emattimen vanutikkunaytteiden tuloksiin, jotka oli testattu
vilielylla ja/tai natiivivalmisteen mikroskooppitutkimuksella. Vahintdan yhden vertailutestin
tuloksista piti olla positiivinen, jotta potilaan infektoitunut tila voitiin osoittaa. Molempien
vertailutestien piti olla negatiivisia, jotta potilaan infektoitumaton tila voitiin osoittaa.

Yhteensa 651 virtsanaytettd, 689 emattimen vanutikkunaytettd, 737 endoservikaalista
vanutikkunaytetta ja 740 PreservCyt-liuoksessa olevaa papanaytetta testattiin Aptima TV -
maarityksella Panther-jarjestelmalla. Naytteet, joiden alkuperainen testitulos oli virheellinen,
testattiin uudelleen. Yksi (1) virtsanayte, 11 emattimen vanutikkunaytetta, 24 endoservikaalista
vanutikkunaytetta ja yksi PreservCyt-liuoksessa oleva papanadyte antoivat lopullisena tuloksena
virheellisen tuloksen laitteisto- tai ohjelmistovirheiden vuoksi; nama naytteet suljettiin analyysien
ulkopuolelle.

Aptima TV -maarityksen herkkyys, kun kaytettiin virtsanaytteitd Panther-jarjestelmassa ja kun sita
verrattiin potilaan infektiotilaan (Patient-infected status, PIS), maaritettiin kayttamalla emattimen
vanutikkunaytteitd. Sen osoitettiin olevan hieman pienempi kuin muiden naytetyyppien herkkyys.
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Panther-jarjestelmin kliininen suorituskyky Aptima™

Vaikka tdma ei ole odottamatonta ottaen huomioon sen, ettd eméattimen vanutikkunaytteet ovat
ensisijainen naytetyyppi trikomoniaasin tunnistamisessa naisilla (12), tutkimusasetelmaan liittyi
my0Os useita rajoitteita. Kuten aiemmin mainittiin, Aptima TV -maarityksen Kliinista suorituskykya
Panther-jarjestelmassa arvioitiin kayttaen jaljelle jaaneita naytteita, jotka oli otettu siihen
suostuneilta tutkittavilta Tigris DTS -jarjestelmalla (Panther-jarjestelmaa edeltdva automaattinen
jarjestelma) ajetun Aptima TV -maarityksen aiemman, prospektiivisen kliinisen
monikeskustutkimuksen aikana. Naytteita sailytettiin pakastettuina ennen Panther-testausta
(enintdan 18 kuukautta —70 °C:ssa). Suuri maara naytteita oli suljettava uudelleentestauksen
ulkopuolelle paaasiassa siksi, etta potilaalta ei saatu suostumusta lisatestaukseen Tigris DTS -
jarjestelmassa suoritetun alkuperaisen tutkimuksen jalkeen.

Panther-tutkimuksessa oli uudelleentestausta varten saatavissa vain 15 positiivista virtsanaytetta,
jotka oli saatu oireettomilta potilailta. Siten yhdella naytteella, joka oli testattu positiiviseksi
alkuperaisen Tigris DTS -tutkimuksen aikana mutta negatiiviseksi pitkaaikaisen sailytyksen
jalkeen, oli merkittava vaikutus maarityksen ilmoitettuun herkkyyteen Panther-tutkimuksen
oireettomien potilaiden virtsanaytteiden osalta. Aptima TV -maarityksen herkkyys ja spesifisyys
Tigris DTS -jarjestelmalla siten kuin se maaritettiin alun perin prospektiivisen kliinisen
tutkimuksen aikana, vastaa todenndkdisesti paremmin maarityksen todellista herkkyytta
kaytettdessa virtsanaytteitd. Tassd huomioidaan testattavissa olevien potilasnaytteiden maaran
lisddntyminen, prospektiivisesti otettujen naytteiden kaytté ennen testausta pitkaikaisesti
sdilytettyjen naytteiden sijaan sekd maaritetty jarjestelmien keskindinen vastaavuus.

Yhteensa 738 virtsanaytetta, 877 emattimen vanutikkunaytettd, 922 endoservikaalista
vanutikkunaytetta ja 813 PreservCyt-liuoksessa olevaa papanaytetta testattiin Aptima TV -
maarityksella Tigris DTS -jarjestelmalla. Seka Tigris DTS -tutkimuksessa ettéd Panther-tutkimuksessa
emattimen vanutikkunaytteiden, endoservikaalisten vanutikkunaytteiden ja PreservCyt-liuokseen
otettujen naytteiden herkkyys oli 100 % seka oireettomien etté oireisten potilaiden tapauksessa.
Maarityksen suorituskyky virtsanaytteitd kaytettdessa kuitenkin vaihteli enemman.

Maarityksen vertailututkimuksessa, jossa verrattiin Tigris DTS -jarjestelmaa Panther-jarjestelmaan,
naiden kahden jarjestelman valilla oli suuri yndenmukaisuus kaikkien kayttoon tarkoitettujen
naytetyyppien tapauksessa (> 95 %:n positiivinen ja negatiivinen yhtapitavyys). Yleinen yhtapitavyys
kaikkien naytetyyppien osalta oli 99,2 % (95 %:n luottamusvali 98,7-99,5) 2 056 testatun naytteen
osalta. 495 virtsanaytteen yhdenmukaisuus oli 99,6 % (95 %:n luottamusvali 98,5-99,9; positiivinen
yhdenmukaisuus oli 99,0 % kaikkien naytetyyppien osalta ja 96,2 % virtsan osalta). Ylimaarainen
kohteen eristysreagenssi lisattiin maaritysformulaatioon ennen Panther-jarjestelmaan siirtamista.
Erillinen vertailututkimus osoitti, etta kyseinen ylimaarainen reagenssi ei vaikuttanut kliiniseen
suorituskykyyn Tigris DTS -jarjestelmassa. Tassa tutkimuksessa kokonaisyhdenmukaisuus oli 99,5 %
(95 %:n luottamusvali 98,7-99,8) kaikkien 758 testatun naytteen osalta ja 100 % (95 %:n
luottamusvali 98,1-100) 160 virtsanaytteen osalta, kun ne oli testattu kummallakin maaritysversiolla
(positiivinen yhdenmukaisuus oli 100 % kaikkien naytetyyppien, myos virtsan, osalta). Kun otetaan
huomioon suuri yhdenmukaisuus jarjestelmien ja maaritysversioiden valilla, Taulukko 5 esittaa siten
maarityksen kliinisen suorituskyvyn kaytettdessa virtsanaytteita Tigris DTS -jarjestelmalla tehdyn
alkuperaisen testauksen perusteella seka suuremmalla naytemaaralla.

Lisaksi kaksi tieteellisessa kirjallisuudessa mainittua tutkimusta, joissa Aptima TV -maaritysta
verrattiin kahteen virtsanaytteille FDA:n luvan saaneeseen nukleiinihappojen monistustestiin,
osoittivat naiden kahden testin olevan suorituskyvyltdan huomattavan vastaavantasoisia kuin
Aptima TV (13, 14). Yhdessa naista raporteista Aptima TV -maaritykselle ja vertailtavalle testille
saatiin 100 %:n positiivinen ja negatiivinen yhdenmukaisuus kaytettaessa 412 virtsanaytetta (13).
Toisessa raportissa selostetaan 1 793 naiselta otetun virtsandytteen testaus kliinisessa
monikeskustutkimuksessa. Siind positiivinen yhdenmukaisuus oli 99,4 % (95 %:n luottamusvali
96,9-100, n = 178/179) ja negatiivinen yhdenmukaisuus 99,6 % (95 %:n luottamusvali 99,1-99,8,
n=1607/1614) Aptima TV -maarityksen ja vertailtavan nukleiinihappotestin valilla (14).
Kolmannessa kirjallisuuden raportissa verrattiin 369 kanadalaisnaiselta otettujen parillisten

Aptima Trichomonas vaginalis Assay 24 AW-31091-1701 versio 004



Aptima™ Panther-jarjestelmin kliininen suorituskyky

endoservikaalisten vanutikkunaytteiden ja virtsanaytteiden Aptima TV -testausta, ja naytetyyppien
valiseksi vastaavuudeksi saatiin 99,2 % (15). Nain ollen voidaan paatella, ettd Aptima TV -
maaritys suoriutuu yhta hyvin kuin muut kaupallisesti saatavissa olevat testit ja samalla tavalla
kuin muut naytetyypit 7. vaginaliksen tunnistamisessa virtsanaytteista. Panther-jarjestelmassa
ajettujen virtsanaytteiden tapauksessa maarityksen raportoitu herkkyys on todennakoéisesti
iimoitettua suurempi tutkimusasetelman rajoitteiden vuoksi.

Kliininen tutkimus 2. Potilaan ottaman emattimen vanutikkunaytteen seka naisen
ja miehen virtsanaytteen kliininen tutkimus

Aptima TV -maarityksen Kliinista suorituskykya Panther-jarjestelmassa arvioitiin kayttamalla
naytteita, jotka oli otettu siihen suostuneilta tutkittavilta prospektiivisen kliinisen
monikeskustutkimuksen aikana.

Oireisia ja oireettomia naisia ja miehia rekisterditiin 11:ssd maantieteellisesti ja etnisesti erilaisessa
yhdysvaltalaisessa kliinisessa tutkimuskeskuksessa, mukaan lukien obstetriikka- ja gynekologia-,
perhesuunnittelu- ja sukupuolitautiklinikat. Tutkittavat luokiteltiin oireisiksi, jos tutkittava ilmoitti
oireista. Tutkittavat luokiteltiin oireettomiksi, jos tutkittava ei ilmoittanut mistdan oireista.

Kultakin naistutkittavalta otettiin enintaan 5 naytetta (4 potilaan ottamaa emattimen
vanutikkunaytetta, 1 alkusuihkuvirtsanayte), ja jokaiselta miestutkittavalta otettiin 1
alkusuihkuvirtsandyte. Tutkittava otti kaikki naytteet kliinisissa tutkimuskeskuksissa.

Naytteet testattiin Aptima TV -maarityksellda Panther-jarjestelmassa. Naytteet, jotka antoivat aluksi
epakelpoja Aptima TV -maaritystuloksia, testattiin uudelleen naytemaaran niin salliessa. Otetuista
naytteista 5 922 kasiteltiin hyvaksyttavissa Aptima TV -maaritysajoissa. Naista 5 833 (98,5 %) sai
lopullisen hyvaksytyn tuloksen, kun taas 89 (1,5 %) sai lopullisen virheellisen tuloksen ja suljettiin pois
analyyseista. Virtsanaytteita ja emattimen vanutikkunaytteita testattiin enintdan kolmella hyvaksytylla
NAAT-testilla naytekohtaisen komparaattorialgoritmin (CCA) tulkinnan maarittdmiseksi seuraavasti:

* Miehen virtsan CCA johdettiin miesten virtsanaytteista.
* Naisen virtsan CCA johdettiin naisten virtsanaytteista.

+ Emattimen vanutikkunaytteen CCA johdettiin potilaiden itse keraamista emattimen
vanutikkunaytteista.

Naytteet luokiteltiin infektiota sairastaviksi, jos positiivinen tulos saatiin vahintdan kahdella viite-
NAAT:ss3, ja infektiottomiksi, jos viitetuloksista vahintdan 2 oli negatiivisia. Kolmatta (ratkaisevaa)
viitetta tarvittiin vain, jos 2 ensimmaista tulosta olivat vastakkaisia. Naytteet, joita ei voitu
luokitella infektion saaneiksi tai infektiottomiksi, suljettiin suorituskykyanalyysien ulkopuolelle.
Aptima CT -maarityksen suorituskyky arvioitiin suhteessa ndytekohtaiseen CCA-tulkintaan.

Analyyseihin otettiin yhteensa 5 502 naytetta 3 820 arvioitavalta tutkittavalta, ja niissa verrattiin Aptima
TV -maarityksen tuloksia naytekohtaiseen CCA-tulkinta-arvoon: 1 785 potilaan itse ottamaa
emattimen vanutikkunaytetta, 1 782 naisen virtsanaytetta ja 1 935 miehen virtsanaytetta.

Suorituskykytulokset

Aptima TV -maarityksen suorituskykyominaisuudet arvioitiin kullekin naytetyypille, ja ne esitetaan
taulukoissa Taulukko 5, Taulukko 6 ja Taulukko 7, joissa on tulokset kahdesta kliinisesta
tutkimuksesta. Infektiotilan algoritmi erosi kahden tutkimuksen valilla. Taulukko 5 esittda Aptima
TV -maarityksen herkkyyden, spesifisyyden, positiivisen ennustearvon (PPV) ja negatiivisen
ennustearvon (NPV) Panther-jarjestelmassa seka T. vaginaliksen esiintyvyyden (infektiotilan
perusteella) ladkarin ottamien naisen emattimen vanutikkunaytteiden, endoservikaalisten
vanutikkunaytteiden ja PreservCyt-liuokseen otettujen papanaytteiden tapauksessa.
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Taulukko 6 esittaa Aptima TV -maarityksen herkkyyden, spesifisyyden, positiivisen ennustearvon
(PPV) ja negatiivisen ennustearvon (NPV) Panther-jarjestelmassa seka T. vaginaliksen
esiintyvyyden (infektiotilan perusteella) kohdunkaulan naytteenottolaitteella PreservCyt-liuokseen
otettujen papanaytteiden tapauksessa. PreservCyt-liuokseen otettujen papanaytteiden osalta
suorituskyky oli vastaavaa tasoa naytteenottolaitteiden kesken.

Taulukko 7 osoittaa naispotilaiden itse ottamien emattimen vanutikkunaytteiden seka naisten ja
miesten virtsanaytteiden maarityksen positiivisen (PPA) ja negatiivisen (NPA) prosentuaalisen
yhtapitdvyyden. Esiintyvyys oli suurempi oireisilla tutkittavilla.

Taulukko 5: Aptima TV -maérityksen suorituskykyominaisuudet oiretilanteen mukaan

Herkkyys-% Spesifisyys-% PPV-% NPV-%
Naytetyyppi Oireen tila n TP FP1 TN FN2 Esiint.-% (95 %:n (95 %:n (95 %:n (95 %:n
luottamusvili)® luottamusvili)® luottamusvili)* luottamusvili)*

e (75,23(1% 00) (94,%138,7) (45,68?:820,9) (98,2322 00)

cvs
j ;z:gt"gﬂa) Oireinen 393 57 4" 332 0 145 (93,17(1(1 00) (97,%%39,5) (84%3138,1) (gs,gﬁ 00)
Kaikki 667 69 11° 57 0 103 (94,17(1(1 00) (96%%9,0) (77%932,6) (99,18? 00)
Oreston 309 16 51 288 0 52 (80,16(1(1 00) (962%39,3) (58;950,8) (gs,gﬁ 00)

ES

j ;zg's‘t";‘:r"a) Oireinen 391 51 7¢ 333 0 130 (93,1&% 00) (95,%139,0) (78ﬁ7-'g4,7) (99,2)2? 00)
Kaikki 700 67 12 €21 O 96 (94,16(1(1 00) (96%%8,9) (76?’:‘1’31 5) (99,18?00)
Ofreeton 324 18 19 305 0 56 (82,11(1(1 00) (982%9,9) (76%‘1’59,9) (gs,gﬁ 00)

PCyt
j ;zg's‘t";‘:r"a) Oireinen 406 57 5" 344 0 140 (93,17(1(1 00) (962%39,4) (83,? 1-'37,2) (99,2)2? 00)
Kaikki 730 75 6 649 0 103 (95,11(1(1 00) (98,%%;9,6) (8522-'37,1) (99,}3? 00)
Oreston 279 13 11 263 2" 54 (62,?2;6,3) (97,%%39,9) (71 %2-'39,8) (97,98%9,9)

Virtsa
j ;zg's‘t";‘:r"a) Oireinen 361 46 4« 309 2 133 (86,%5-'988,8) (96,%%9,5) (82312-'37,5) (97,%%39,9)
Kaikki 640 59 8 572 4° 98 (84,%3-'57,5) (98,%%;9,6) (84%2-'57,1) (98,%%39,8)
Virtea Ofreeton 324 21 3 209 1 68 (78,%5—’959,2) (97,%\89,7) 71 ft7-'956,9) (98219—’300)
,‘aT,',EL'fe. Ofreinen 411 59 4 345 3 151 (86,35—’928,3) (972%39,6) (85,33’;8,1) (97,3%51)9,8)
™ Kaikki 735 80 7 644 4 114 (88,?15—'928,1) (97,?3%39,5) (8522—86,4) (982&39,8)

Cl = luottamusvali, CVS = laakarin ottama emattimen vanupuikkonayte, ES = endoservikaalinen vanupuikkonayte, FN = virheellinen

negatiivinen, FP = virheellinen positiivinen, PCyt = PreservCyt-liuoksessa oleva papnayte, Prev = esiintyvyys, TN = tosi negatiivinen,
TP = tosi positiivinen, PPV = positiivinen ennustearvo,

NPV = negatiivinen ennustearvo.

'T. vaginaliksen NAAT-tulokset aiemmasta tutkimuksesta (positiivisten tulosten maara / testattujen naytteiden maara): 24/7; °3/4; <7/11;
41/5; €2/7; 13/12; 90/1; "3/5; 13/6; 11/1; *4/4; '5/5.

2T. vaginaliksen NAAT-tulokset aiemmasta tutkimuksesta (negatiivisten tulosten maaré / testattujen naytteiden maara): m1/2, "2/2 ja °3/4.

3 Pisteméaéran luottamusvali.

4PPV:n 95 %:n LV laskettiin tasmélleen 95 %:n LV:sté positiiviselle todennakoéisyyssuhteelle, ja NPV:n 95 %:n LV laskettiin tasmalleen
95 %:n LV:sta negatiiviselle todennékdisyyssuhteelle.
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Taulukko 6: Aptima TV -mdérityksen suorituskykyominaisuudet PreservCyt Solution -nesteeseen otettujen
papanéytteiden osalta néytteenottolaitteen tyypin mukaan

PPV-% NPV-%
(95 %:n (95 %:n
luottamusvili)® luottamusvili)®

94,1 (84,7-98,7) 100 (99,0-100)

Spesifisyys
(95 %:n
luottamusviili)?

99,1 (97,5-99,7)

Herkkyys
(95 %:n
luottamusvili)?

100 (92,6-100)

Niytteenottolaite’ n TP FP TN FN Esiint.-%

Harjatyyppinen laite 391 48 3 340 0 12,3

Lasta / sytologinen
harja

339 27 3 309 0 8,0 100 (87,5-100) 99,0 (97,2-99,7) 90,0 (75,7-97,8) 100 (98,9-100)

Cl = luottamusvali, FN = virheellinen negatiivinen, FP = virheellinen positiivinen, Prev = esiintyvyys, TN = tosi negatiivinen, TP = tosi
positiivinen.

' Kaikki tulokset ovat kliinisesté tutkimuksesta 1.

2 Pisteméaaran luottamusvali.

3PPV:n 95 %:n LV laskettiin tdsmélleen 95 %:n LV:sté positiiviselle todennéksisyyssuhteelle, ja NPV:n 95 %:n LV laskettiin tasmalleen
95 %:n LV:sta negatiiviselle todennakdisyyssuhteelle.

Taulukko 7: Aptima TV -mé&érityksen naispotilaiden itse oftamien eméttimen vanutikkunéytteiden seké miesten ja
naisten virtsanéytteiden suorituskykyominaisuudet oireiden tilan mukaan

PPA-% NPA-%

Niytetyyppi Oireen tila' n TP FP2 N FN®  Esiint-% (95 %:n (95 %:n
luottamusvili)*  luottamusvili)*
Oireeton 932 59 32 868 23 6,5 96,7 (88,8-99,1) 99,7 (99,0-99,9)
PVS Oireinen 853 99 62 748 0 11,6 100 (96,3-100) 99,2 (98,3-99,6)
Kaikki 1785 158 9 1616 2 9,0 98,8 (95,6-99,7) 99,4 (99,0-99,7)
Oireeton 949 64 0 885 0 6,7 100 (94,3-100) 100 (99,6-100)
FU Oireinen 833 94 0 739 0 11,3 100 (96,1-100) 100 (99,5-100)
Kaikki 1782 158 0 1624 0 8,9 100 (97,6-100) 100 (99,8-100)
Oireeton 1125 21 1b 1103 0 1,9 100 (84,5-100) 99,9 (99,5-100)
MU Oireinen 810 21 2¢ 787 0 26 100 (84,5-100) 99,7 (99,1-99,9)
Kaikki 1935 42 3 1890 0 2,2 100 (91,6-100) 99,8 (99,5-99,9)

Cl = luottamusvali, FN = vaara negatiivinen, FP = vaara positiivinen, FU = naisen virtsa, MU = miehen virtsa, NPA = negatiivinen
prosentuaalinen yhtapitavyys, PPA = positiivinen prosentuaalinen yhtapitavyys, Prev = esiintyvyys; TN = tosi negatiivinen, TP = tosi
positiivinen.

' Potilaan itse ottamien eméattimen vanutikkunaytteiden seké naisen ja miehen virtsanaytteiden tulokset ovat kliinisesté tutkimuksesta 2.
2Nayteméaéaran salliessa samantyyppisia naytteit, ellei toisin mainita, testattin myds vaihtoehtoisella T. vaginaliksen NAAT-
maarityksella seuraavin tuloksin (positiivisten tulosten maara / testattujen naytteiden maara): 2PVP-naytteille ei ollut kaytettavissa
ei-ristiriitaista resoluutiotestitulosta; °0/1; °0/1 (1 naytteelle oli kaytettévissa ei-ristiriitainen resoluutiotestitulos).

SNayteméaéaran salliessa samantyyppisia naytteita, ellei toisin mainita, testattin myds vaihtoehtoisella T. vaginaliksen NAAT-
maarityksella seuraavin tuloksin (negatiivisten tulosten maara / testattujen naytteiden maara): 2PVP-naytteille ei ollut kaytettavissa
ei-ristiriitaista resoluutiotestitulosta.

4 Pistemaaran luottamusvali (Cl).
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Aptima Trichomonas vaginalis -kontrollien RLU-jakauma

Aptima TV -maarityskontrollien RLU-arvojen jakauma on esitetty taulukossa Taulukko 8 kaikista
kelvollisista Aptima TV -maaritysajoista, jotka suoritettiin kliinisen tutkimuksen 1 ja kliinisen

tutkimuksen 2 aikana.

Taulukko 8: Aptima TV -mé&érityksen negatiivisten ja positiivisten kontrollien RLU-jakauma

RLU-kokonaisarvo (x 1 000)

Kontrolli Tilastotieto
Kliininen tutkimus 1 Kliininen tutkimus 2
N 22 155
Keskiarvo 1,3 NC
Keskihajonta 0,99 NC
Negatiivinen Mediaani 1,0 1,0
Minimi 0 1
Maksimi 5 12
CV% 75,5 91,60
N 22 155
Keskiarvo 1262,3 NC
Keskihajonta 45,89 NC
Positiivinen Mediaani 1276,0 1400,0
Minimi 1168 1157
Maksimi 1322 1612
CV% 3,6 5,97

CV% = prosentuaalinen vaihtelukerroin, NC = ei laskettu, RLU = suhteelliset valoyksikot.
Huomautus: Analyysin perusteena toimi ohjelmiston ilmoittama RLU-arvo. Raportoitu RLU-arvo on
mitattu kokonais-RLU jaettuna 1 000:lla, kun desimaalipilkun jalkeiset luvut on jatetty pois.
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Panther-jarjestelméan analyysin suorituskyky

Analyyttinen herkkyys

Herkkyystestisarjat valmistettiin kahdella T. vaginalis -kannalla (yksi metronidatsoliherkka kanta ja
yksi metronidatsoliresistentti kanta). Testaus osoitti yli 95 %:n positiivisuuden kummankin T.
vaginalis -kannan osalta sellaisille testisarjoille, jotka sisalsivat 0,008 TV/ml PreservCyt-
liuoksessa olevien papanaytteiden matriisissa, testisarjoille, jotka sisalsivat 0,003 TV/ml
virtsassa, ja testisarjoille, jotka sisalsivat 0,001 TV/ml vanutikkundytematriisissa.

Ristireaktiivisuus mikro-organismien lasna ollessa

Spesifisyys

Aptima TV -maarityksen spesifisyys analysoitiin testaamalla erilaisia mikro-organismeja, mm.
sukupuoli- ja virtsateiden yleiseen flooraan kuuluvia organismeja, opportunistisia organismeja ja
[&heisesti niihin liittyvid organismeja. Testaus suoritettiin naytteensiirtoaineessa (STM), virtsassa
ja PreservCyt-liuoksessa STM:ssa kayttamalla 25 toistonaytetta kustakin isolaatista. Testattujen
organismien ja pitoisuuksien luettelo esitetddn kohdassa Taulukko 9. Milldan testatulla
organismilla ei havaittu ristireaktiivisuutta tai merkittdvaa vaikutusta Aptima TV -maarityksen
spesifisyyteen.

Herkkyys

Aptima TV -maarityksen herkkyytta arvioitiin testaamalla samat organismit (Taulukko 9) STM:ssa,
johon oli lisatty T. vaginalis -lysaattia loppupitoisuuteen 2,5 TV/ml (25 toistonaytetta kustakin
isolaatista). T. vaginalis -lysaatti lisattin myés STM:aan, virtsaan ja PreservCyt-liuokseen
STM:ssa loppupitoisuudella 0,01 TV/mI (25 toistonaytetta kullekin isolaatille). Testattujen mikro-
organismien lasndolo ei vaikuttanut Aptima TV -maarityksen herkkyyteen muutoin kuin
Trichomonas tenaxin ja Pentatrichomonas hominiksen 1asna ollessa (jolloin havaittiin pienempia
signaaleja). T. tenax on suuontelossa esiintyva organismi, ja Pentatrichomonas hominis on
paksusuolessa esiintyva organismi.

Maarityksen havaitsemisrajalla (0,01 TV/ml) havaittiin pieni odotettujen RLU-arvojen
estovaikutus, jonka aiheutti Dientamoeba fragilis. Se ei kuitenkaan vaikuttanut maarityksen
herkkyyteen, ja D. fragilista esiintyy ruoansulatuskanavassa.
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Taulukko 9: Aptima TV -méérityksellé testatut mikro-organismit

Mikro-organismi

Pitoisuus

Mikro-organismi

Pitoisuus

Acinetobacter Iwoffii

1 x 108 CFU/m

HPV 16

2,5 x 108 kopiota/ml

Actinomyces israelii

1 x 108 CFU/mI

HPV 6

2,5 x 108 kopiota/ml

Atopobium vaginae

1 x 10® CFU/m

Klebsiella pneumoniae

1 x 10% CFU/m

Bacteroides fragilis

1 x 108 CFU/m

Lactobacillus acidophilus

1 x 108 CFU/m

Bifidobacterium adolescentis

1 x 108 CFU/mI

Lactobacillus crispatus

1 x 108 CFU/mI

Campylobacter jejuni

1 x 10® CFU/m

Listeria monocytogenes

1 x 10® CFU/m

Candida albicans

1 x 108 CFU/m

Mobiluncus curtisii

1 x 108 CFU/m

Chlamydia trachomatis

1 x 108 IFU/m

Mycoplasma genitalium

2,5 x 108 kopiota/ml

Clostridium difficile

1 x 10® CFU/m

Mycoplasma hominis

1 x 10® CFU/m

Corynebacterium genitalium

1 x 108 CFU/m

Neisseria gonorrhoeae

1 x 108 CFU/m

Cryptococcus neoformans

1 x 108 CFU/m

Pentatrichomonas hominis

1 x 108 solua/ml

Sytomegalovirus

2 x 10% TCIDS0/mlI

Peptostreptococcus magnus

1 x 10% CFU/m

Dientamoeba fragilis

1 x 108 CFU/m

Prevotella bivia

1 x 108 CFU/m

Enterobacter cloacae

1 x 108 CFU/mI

Propionibacterium acnes

1 x 108 CFU/mI

Enterococcus faecalis

1 x 10® CFU/m

Proteus vulgaris

1 x 10% CFU/m

Escherichia coli

1 x 108 CFU/m

Pseudomonas aeruginosa

1 x 108 CFU/m

Gardnerella vaginanis

1 x 108 CFU/mI

Staphylococcus aureus

1 x 108 CFU/mI

Haemophilus ducreyi

1 x 10® CFU/m

Staphylococcus epidermidis

1 x 10% CFU/m

Herpes simplex -virus |

2 x 10° TCID®0/mlI

Streptococcus agalactiae

1 x 108 CFU/m

Herpes simplex -virus Il

2 x 10% TCID%/mI

Trichomonas tenax

1 x 108 solua/ml

HIV-1

2,5 x 108 kopiota/ml

Ureaplasma urealyticum

1 x 10® CFU/m

Hairiot

Seuraavia aineita lisattiin yksitellen STM:4an ja STM:ssa olevaan PreservCyt-liuokseen

loppupitoisuudella 1 % (tilavuus/tilavuus tai paino/tilavuus): intiimiliukuaineet, deodorantit,
spermisidit ja sieniladkkeet, emattimen sisaiset hormonit, sian mahan lima, siemenneste
25 luovuttajalta ja kokoveri (10 %:n loppupitoisuus).

Virtsan metaboliittien vaikutusta testattiin lisddmalla KOVA-Trol | High Abnormal yhdessa
Urobilinogen Urinalysis Control -aineen kanssa laimennettuna virtsan kuljetusaineeseen

(Urine Transport Medium, UTM) virtsan sijaan. Tama ihmisen virtsaan perustuva virtsa-analyysin
kontrollimateriaali siséltdd mahdollisesti hairitsevid aineita, kuten proteiinia (albumiini), bilirubiinia,
glukoosia, ketoneita, punasoluja, nitriittia, urobilinogeenia ja leukosyytteja. Jadetikkahappo
testattiin lisdamalla sitd PreservCyt-liuos-STM:4an (loppupitoisuus 10 %).

Testattujen aineiden ei havaittu aiheuttavan hairi6ita Aptima TV -maarityksessa lukuun ottamatta
sian mahan limaa, joka pienensi saatua signaalia loppupitoisuudella 1 % (tilavuus/tilavuus tai

paino/tilavuus).

Aptima Trichomonas vaginalis Assay

30

AW-31091-1701 versio 004



Aptima™ Panther-jarjestelmin analyysin suorituskyky

Toistettavuustutkimus

Aptima TV -maarityksen toistettavuutta arvioitiin Panther-jarjestelmalla kahdessa ulkoisessa
yhdysvaltalaisessa laboratoriossa ja Hologicin tutkimuspaikassa. Testaus suoritettiin kayttamalla
kahta maaritysreagenssierda ja yhteensa kuutta kayttdjaa (kaksi kussakin tutkimuspaikassa).
Testausta suoritettiin kussakin toimipaikassa vahintdan kuuden paivan ajan.

Toistettavuustestisarjan jasenet luotiin kayttamalla negatiivisia virtsanaytteita virtsansiirtoaineessa
tai negatiivisia PreservCyt-liuoksessa olevia papanaytteita naytteensiirtoaineen kanssa.
Positiiviset testisarjan jasenet luotiin lisddmalla virtsamatriisiin tai PreservCyt-liuoksessa olevan
papandytteen matriisiin sopiva maara T. vaginalis -lysaattia. T. vaginaliksen loppupitoisuus oli
0,002 trikomonadia/m — 1 TV/ml.

Taulukko 10 esittaa jokaiselle testisarjan osalle RLU-tiedot (eli keskiarvon, keskihajonnan (SD) ja
variaatiokertoimen (CV)) tutkimuspaikkojen, kayttajien, erien, ajojen valilla sekd ajojen sisalla ja
kokonaisuudessaan (yhteensad). Myos prosentuaalinen yhdenmukaisuus odotettujen tulosten
kanssa esitetdan. Kelvollisia tuloksia antaneet naytteet sisallytettiin analyyseihin.

Taulukko 10: Aptima TV -méaérityksen toistettavuustutkimus

B hdonmukc Pa:l";:‘lﬁ’:" Ka\)’::::;e" Erien valilli  Ajojen vélila  Ajojensisilli  Yhteensi
Pitois. N (%) RLU-k.a. ov oV ov ov ov
D o) SD CV(%) SD o0 D w) D o D o
PreservCyt-liuoksessa olevat papamatriisin naytteet
Neg 108 99,1 23,5 0,0 0,0 2,7 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 159,77 37,6 160,1
HNeg 108 90,7 69,3 50 73 45 6,5 6,1 8,8 148 214 16,0 231 23,6 34,1
MPos 108 97,2 348,1 30,3 87 33,1 9,5 33,1 9,5 770 221 62,9 18,1 14,0 32,8
HPos 108 100 11855 0,0 0,0 17,0 1,4 0,0 0,0 28,0 2,4 342 29 474 40
Virtsamatriisin naytteet
Neg 108 100 1,0 02 246 0,0 0,0 0,3 283 0,0 0,0 0,7 72,3 08 814
HNeg 107 100 331 15,9 48,1 49 14,8 0,0 0,0 7.1 21,6 93 28,0 20,3 61,5
MPos 108 100 6219 272 44 33,5 54 37,3 6,0 100,6 16,2 694 11,2 1349 21,7
HPos 108 100 12083 288 24 0,0 0,0 0,0 0,0 1404 116 415 34 1492 12,3

Yhtéap. = yhtapitavyys, Conc. = pitoisuus, CV = variaatiokerroin, HNeg = korkea negatiivinen, HPos = korkea positiivinen,

MPos = kohtalaisen positivinen, Neg = negatiivinen, RLU = suhteelliset valoyksikét, SD = keskihajonta.

Huomautus: Ohjelmiston ilmoittama RLU-arvo on mitattu kokonais-RLU jaettuna 1 000:lla, kun desimaalipilkun jélkeiset luvut on jatetty pois.
Joidenkin tekijoiden aiheuttama vaihtelu on saattanut saada negatiivisen numeroarvon. Nain voi kdyda, jos naiden tekijdiden aiheuttama
vaihtelu oli erittain pienta. Naissa tapauksissa keskihajonnan ja variaatiokertoimen arvoina esitetaan 0.

Naytteiden valinen kontaminaatio

Jotta voitiin osoittaa, ettd Panther-jarjestelma vahentada naytteiden valisen kontaminaation
aiheuttamien vaarien positiivisten tulosten riskia, suoritettin monipaivainen analyyttinen tutkimus,
jossa kaytettiin vakevoityja testisarjoja kolmessa Panther-jarjestelmassa yhdella Aptima TV -
maaritysreagenssien eralla. Tutkimuksessa kaytettiin > 20 % suuren tavoitearvon T. vaginalis -
naytteita, jotka sisalsivat 10 000 TV/ml ja jotka asetettin STM:8a sisaltavien negatiivisten
naytteiden joukkoon. Tutkimuksen aikana 698 suuren kohdepitoisuuden naytettd ja 2 266
negatiivista naytetta testattiin kolmella Panther-jarjestelmalla. Virheellisia positiivisia tuloksia oli 0,
mika vastaa 0 %:n naytteiden valistd kontaminaatiota. Nama tulokset osoittavat, etta
kontaminaatioiden siirtyminen on hyvin vahaista Panther-jarjestelmassa.
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Versiohistoria Paivamaara Kuvaus

» Tama versio on AW-31091-001:n version 003

AW-31091-1701, versio 001 Marraskuu 2024 mukainen. (This version aligns with
AW-31091-001 Rev. 003.)

+ Aptima TV Assay IFU AW-31091-001 (Yhdysvaltojen
ulkopuolinen, englanti) on muokattu versiosta 003
versioon 004. AW-31091-1701 (Yhdysvaltojen
ulkopuolinen, suomi) on muokattu versiosta 001
versioon 004, jotta se vastaa tdman hetkista
englanninkielisen kayttdohjeen versionumeroa.

» Paivitetty putkikohtaisten erillisten alikvoottien sallitut
enimmaismaarat.

+ Lisatty aineen haihtumisen tai muun havidmisen
vaikutuksia koskeva ilmoitus.

+ Paivitetty SDS-osio viimeisimpien julkaistujen
SDS-tietojen mukaiseksi.

» Selvennetty sanamuotoja koko asiakirjassa.

 Lisatty laboratorion kontaminoitumista koskevaan
kohtaan soveltuva testin valvontasarja.

+ Poistettu naytteiden stabiiliutta koskeva kohta.
Asiaa koskevat lisétiedot I6ytyvat kohdasta
"Naytteiden ottaminen ja sailyttdminen".

+ Toteutettu rutiininomaisia hallinnollisia paivityksia.

AW-31091-1701, versio 004 Maaliskuu 2026
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